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wg rozdzielnika

dot. trzeciego przetargu na dostawe elementéw do ucyfrowienia aparatu RTG
ZAPYTANIA CZ. 11

Zapytanie 1:

Zapytanie dotyczy poz. Ill a pkt 1: Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie karty graficznej VGA
kompatybilnej z oferowanymi monitorami lecz nie posiadajagca rekomendacji producenta
monitoréw diagnostycznych?

Uzasadnienie: Zamawiajacy w ramach w/w punktu wymaga dostarczenia 3 szt stacji roboczych
wyposazonych w kolorowe monitory LCD nie bedgce monitorami diagnostycznymi. Wymaganie
dostarczenia specjalistycznych kart VGA dedykowanych do monitoréw medycznych jest w tym
wypadku nadmiarowe.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 2:

Zapytanie dotyczy poz. VI a pkt 2: Czy Zamawiajacy dopusci drukarke laserowg renomowanego
producenta o wydajnosci 45 filméw formatu 35x43 cm/godz. przy zachowaniu wszystkich
innych wymaganych parametrow?

Uzasadnienie: Rekomendowana wydajno$¢ jest obowigzujacym standardem w zakresie
drukowania klisz dedykowanych do radiologii klasycznej RTG.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie drukarki laserowej renomowanego producenta o
wydajnoéci 45 filméw formatu 35x43 cm/godz. przy zachowaniu wszystkich innych
wymaganych parametrow.

Zapytanie 3:
Zapytanie dotyczy poz. VI a pkt 2: Czy Zamawiajacy dopusci drukarke laserow3 renomowanego
producenta o dostepnych formatach bton min.: 8x10”, 10x12", 11x14", 14x17"? cane Kosg
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Uzasadnienie: W wiekszosci przypadkéw wystarczajacym dla uzytkownika w zakresie radiologii
klasycznej RTG do wydruku jest format najwigkszy 14x17” i najmniejszy 8x10".

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zapytanie 4:

Zapytanie dotyczy poz. VI a pkt 2: Czy Zamawiajacy dopusci drukarke laserowg zarejestrowana/
zgtoszong w Polsce jako wyr6b medyczny w klasie I?

Uzasadnienie: Wg wiedzy pozyskanej od réznych producentéw sprzetu medycznego, zadne
dostepne na rynku polskim urzadzenie drukujace nie posiada klasy II, z uwagi na brak
merytorycznego uzasadnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Zapytanie 5:

Zapytanie dotyczy poz. la pkt 15: Czy Zamawiajacy bedzie punktowat réwniez wage detektora z
bateriami réwng 3 kg?

Uzasadnienie: Oferowany detektor posiada znacznie lepsze niz wymagane parametry m. in.
wytrzymatoé¢é na obcigzenia rozproszone oraz punktowe. Pomimo lepszych parametréow
detektora udato sie utrzymac niska wage detektora.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na punktowanie wagi detektora réwnej 3 kg w ilosci 1 pkt.

Zapytanie 6:

Zapytanie dotyczy poz. Ib pkt 2: Czy Zamawiajacy dopusci stacje robocza do detektorow
wyposazong w karte graficzng zalecang przez producenta do obstugi wyswietlania obrazow
uzyskanych do zatwierdzenia i przesytania na serwer?

Uzasadnienie: Stacja technika przeznaczona jest do kontroli poprawnego wykonania zdjecia
pacjentowi. Stacja technika nie posiada oprogramowania diagnostycznego w zwigzku z czym
wymég dostarczenia karty graficznej do monitoréw medycznych, naraza Zamawiajacego na
nieuzasadnione koszty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.
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Zapytanie 7:

Zapytanie dotyczy poz. Ib pkt 3: Czy Zamawiajacy dopusci stacje robocza do detektorow
wyposazong w zwykty monitor komputerowy o rozdzielno$ci minimum 1920x1280, przekatne;j
min 23 cale, jasno$ci min 250 cg/m2, kontrascie 1000:1 i ztgczach min 1xDVI-D, 1xDisplay Port,
1xVGA?

Uzasadnienie: Stacja technika przeznaczona jest do kontroli poprawnego wykonania zdjgcia
pacjentowi, wystania zdje¢ do systemu RIS/PACS w zwigzku z czym wymaganie dostarczenia
monitora referencyjnego spetniajagcego wymagania SIWZ naraza Zamawiajgcego na
nieuzasadnione koszty. Ponadto Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 3 stacji przeglagdowych i
stacji diagnostycznej wyposazonej w monitory diagnostyczne, ktére bedg wyposazone w
monitory spetniajgce wymogi.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zapytanie 8:

Czy w pracowni jest dostep do sieci Wi-fi? - jest to warunek niezbedny do mozliwosci przesytu
zdje¢ czy chociazby ewentualnego zdalnego serwisu. Jesli nie, to czy kwestie zwigzane z
zatozeniem sieci sg po stronie Zamawiajgcego czy Wykonawcy.

Odpowiedz:

W pracowni nie ma dostepu do sieci WIFI jest natomiast dostep do sieci LAN. Jezeli Wykonawca
zgodnie z § 3 pkt 5 SIWZ zaleci przystosowanie pomieszczenia w tym zakresie to kwestie
zwigzane z zatozeniem sieci WIFI zastang wykonane przez Zamawiajacego.
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