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wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania OZP/12/2019 na dostawe sprzetu rehabilitacyjnego dla SSOR
,30rka” w Busku — Zdroju

ZAPYTANIA CZ. |

Zapytanie 1:

Dotyczy Czesci | — Fizykoterapia, pkt 1 Aparat do terapii falg uderzeniowag — 1 szt.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat o0 wymiarach 32cm x 19cm x28cm? Wymiary urzadzenia
nie majg wptywu na przebieg terapii.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przedmiotowego
postepowania Zamawiajgcy dopuszcza margines tolerancji urzgdzen +/- 5% od wartosci

w opisie zamodwienia.

Zapytanie 2:
Dotyczy CzeSci | — Fizykoterapia, pkt 2 urzgdzenie do krioterapii zasilanie cieklym azotem ze
zbiornikiem 30 litréw - 2 szt.
1. Zamawiajgcy dopusci aparat do krioterapii bez gotowych programéw
terapeutycznych?
Gotowe programy terapeutyczne do wykonania zabiegdéw krioterapii nie spetniajg swojego
celu gdyz kazdy zabieg jest indywidualny i dostosowany do konkretnego miejsca na
powierzchni skéry pacjenta. Stopien wychtodzenia i jego tempo zaleza od predkosci
przemieszczania strumienia paz azotu, od odlegtosci dyszy od miejsca zabiegu,
od wilgotnosci skéry (zamienna w zaleznosci od stanu emocjonalnego pacjenta).

PowyZzszych parametréw nie da sie zaprogramowacé przy obecnym stanie techniki, poniewaz

zaden aparat do krioterapii nie posiada czujnikéw ruchu i pomiaru predkosci
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przemieszczania dyszy. Przestrzegajac wytycznych producenta wystarczy wykonywaé
zabiegi na odpowiednich wartosciach intensywnosci nadmuchu dostosowanych do wielkosci
danej powierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zapytanie 3:
Dotyczy Czesci | Fizykoterapia — pkt 7 aparat do terapii uciskowej z wyposazeniem —
1 sztuka.
1. Czy Zamawiajacy dopusci aparat z regulacjg cisnienia w zakresie 20-160mmHg?
2. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat posiadajgcy automatyczng detekcje aplikatora
ale bez opcjonalnego pilota pacjenta?
Odpowiedz:
1. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przedmiotowego
postepowania Zamawiajgcy dopuszcza margines tolerancji urzadzeh +/- 5%
od wartosci w opisie zaméwienia.

2. Pilot pacjenta jest opcjg a nie obligatoryjnym wymaganiem.

Zapytanie 4:
Dotyczy Czesci | — Fizykoterapia — pkt 11 Lampa statywowa z timerem cyfrowym — 1 sztuka
1. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe o nastepujacych parametrach: ilosé

promiennikéw: 8x100W, terapia w pozycji stojacej, lezacej i siedzgcej. Urzgdzenie
napromieniowujgce mozna obracaé o 180° i pozwala na terapie w pozyciji stojace;.
Umozliwia réwniez terapie miejscowg np. w rejonie szyi. Ciggta regulacja
wysokosci gwarantuje poprawny dystans. Ruchomy tréjnég urzadzenia pozwala
na fatwe przenoszenie do miejsca poddawanego kuracji jak pozwala na tatwe
przenoszenie do miejsca poddawanego kuracji jak rowniez oszczedza miejsce.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Zapytanie 5:
Dotyczy Czesci | — Fizykoterapia — pkt 11 Sterownik do magnetostymulacji z funkcjg

ledoterapii — 1 sztuka
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1. Czy Zamawiajgcy dopusci sterownik realizujacy funkcje magnetostymulacji
z ledoterapia, bez magnetoterapii? Na rynku nie ma urzadzenia realizujgcego
wszystkie wymienione w specyfikacji formy terapii.

2. Czy Zamawiajacy akceptuje sktad aparatu: sterownik magnetostymulacji z funkcjg
ledoterapii, dwupanelowy aplikator dwusekcyjny RIR, statyw, okulary ochronne
gdyz sam sterownik nie pozwoli na zrealizowanie zabiegu?

Odpowiedz:

Zmawiajacy podtrzymuje zapisy z siwz.

Zapytanie 6:
Dotyczy Czeéci | — Fizykoterapia — pkt 13 — Laser ze skanerem — 2 sztuki
1. Czy Zamawiajgcy dopusci laser posiadajacy sondy z wbudowanym Swiattem
nawigacyjnym, umozliwiajgcym precyzyjne prowadzenie zabiegu bez
automatycznego pomiaru odlegtosci i wielko$ci pola zabiegowego?
Odpowiedz:
W opisie urzadzenia Zamawiajacy nie precyzuje wymagania odnosnie zakresu wnoszonego
zapytania, a zatem Zamawiajgcy dopusci takie rozwigzanie pod warunkiem spetnienia przez

oferowane urzgdzenie pozostatych, wskazanych w opisie parametrow

Zapytanie 7
Dotyczy Czesci lll Hydroterapia, poz. 1. t6zko do masazu hydrotermicznego:

Czy zamawiajgcy dopus$ci do zaoferowania urzgdzenie o nastepujgcych parametrach:

t6zko do masazu hydrotermicznego:

- urzadzenie napetniane tylko raz zimng woda,

- woda w obiegu zamknietym nie wymaga dolewania wody destylowanej w ramach
eksploatacji,

- chiodzenie wody w obiegu zamknietym bez zuzycia biezacej wody — jest to parametr
lepszy od wymaganego,

- sterowanie urzadzenia za pomoca przyciskow,

- mozliwo$¢ indywidualnego programowania rodzaju i ilosci zabiegéw,

- wysokos¢ urzadzenia umozliwiajgca korzystanie z zabiegdw dla oséb mniej
sprawnych ruchowo oraz starszych -50 cm — jest to parametr lepszy od
wymaganego,

- emisja hatasu maksymalnie 55 dB,

- uchwyty dla pacjentéw,

- mozliwo$é regulacji predkosci poruszania sie dysz w trakcie masazu,
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- dostosowanie pracy dysz do wzrostu pacjenta — automatyczny pomiar wzrostu
i automatyczne dopasowanie obszaru masazu do kazdego pacjenta — jest to
parametr lepszy od wymaganego,

- regulacja temperatury wody w urzgdzeniu od 25 do 40°C,

- mozliwos¢ wykonywania masazu sekcyjnego — wybor dowolnego miejsca w trakcie
trwania masazu,

- mozliwos¢é wykonywania masazu punktowego,

- cztery zrobotyzowane dysze masujgce wykonujgce 7 technik masazu,

- automatyczne taczenie kilku, nawet 7 technik masazu w ramach jednego zabiegu,

- modut stabilizujgcy stopy, masaz uciskowy stép z regulacjg intensywnosci.

Odpowiedz:

Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia.

Zapytanie 8:

Czes¢ 1 Fizykoterapia, dot. Aparat do terapii falg uderzeniowg

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat z wyposazeniem:

Transmiter radialny 15mm

Transmiter radialny 20mm

Transmiter ogniskowy 15mm

Transmiter wgtebny 15mm

Transmiter akupunkturowy 6mm

Transmiter radialny 36mm

Wygodny w obstudze, dotykowy ekran LCD o przekatnej 7” bez pokretta

Stolik o parametrach:
o koétka transportowe,
o szuflada na akcesoria,
o uchwyty na kable i gtowice zabiegowe,
e gniazdo mocowania ramienia zabiegowego - EVO Laser.
Dane techniczne:
Wymiary (cit. X  szer. X  wys.) [mm]: 670 X 670 x 840
Wymiary gornegj poétki (cit. X szer.) [mm]: 420 X 295
Wymiary dolnej potki (dt. X szer.) [mm]: 310 X 265
Waga [kg]: 11

Odpowiedz:

Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

Zapytanie 9:

dot. Urzadzenie do krioterapii
Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie z 5-cio stopniowa regulacjg intensywnosci nadmuchu?
Odpowiedz:

Zgodnie. ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zaméwienia
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Zapytanie 10:

dot. Aparat do terapii skojarzonej
W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy wymaga urzgdzenia z 1 kanatem do laseroterapii bardzo
prosze o dopuszczenie aparatu bez mozliwosci podtaczenia dwdch sond jednoczesnie
poniewaz nie ma urzadzenia o takiej funkcjonalnosci.
Aparat wyposazony w stolik:

o kotka transportowe,

o szuflada na akcesoria,

o uchwyty na kable i gtowice zabiegowe,

e gniazdo mocowania ramienia zabiegowego - EVO Laser.

Dane techniczne:

Wymiary  (dt. X  szer. X  wys) [mm]: 670 x 670 x 840
Wymiary gornej potki (dt. X szer.) [mm]: 420 X 295
Wymiary dolnej potki (dt. X szer.) [mm]: 310 X 265
Waga [kg]: 11

Odpowiedz:

Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zapytanie 11:
dot. Aparat do terapii uciskowej z wyposazeniem
W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy wymaga urzadzenia z mankietami 5-cio komorowymi

bardzo prosze o dopuszczenie w wyposazeniu:

e mankiet konczyny gornej, 5 komér — 1szt,
o dwa mankiety konczyny dolnej, 5 komor — 2szt,

e  mankiet konczyny dolne;j i talii, 5 komor — 1szt,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia w siwz.

Zapytanie: 12:

Czes$¢ 2 Kinezyterapia, dot. Zestaw 5 urzgdzen do ¢wiczen izodynamicznych
Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzgdzenie posiadato bezpieczny i fatwy w obstudze opér

hydrauliczny?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zaoferowania urzadzenia o cechach wskazanych w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

/cznych w zakresie rehabiitacji Beneficjent
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Zapytanie 13:
dot. szyna do ¢wiczen biernych konczyny dolnej z programowalnym pilotem
Czy Zamawiajacy wymaga wiekszego zakresu ruchu w stawie kolanowym do - 10°, co

umozliwi wykorzystanie urzgdzenia do rehabilitacji wiekszej grupy pacjentéw, a tym samym
zwiekszy jego przydatnosc¢ w Panstwa placowce?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zakresu ruchu wskazanego w opisie pozycji w specyfikacji istotnych

warunkow zamoéwienia.

Zapytanie 14:

dot. Zestaw do cwiczen biernych konczyny goérnej z zestawem do éwiczen nadgarstka
i tokcia

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenie ,Zestaw do ¢wiczen biernych konczyny gérnej
z zestawem do cwiczen nadgarstka i fokcia wraz z kartami’ posiadato mozliwosé
wykonywania ruchéw w stawie barkowym, tokciowym oraz nadgarstkowym?

Czy Zamawiajagcy okreslit mozliwosé prowadzenia ruchéw na urzadzeniu tylko do stawu
barkowego czy do wszystkich trzech stawéw zgodnie z nazwa urzadzenia?

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, ktére spetnia podane wymagania w zakresie ruchow
w stawie barkowym, lecz bez ich kombinacji?

Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato mozliwos¢ ruchu rotacji w stawie
barkowym w zakresie 90°-0°-90°, aby je w petni wykorzystac?

Czy, z uwagi na to, iz koncepcja PNF tgczy w sobie ruchy trzech ptaszczyzn:

- strzatkowej (zgiecie/wyprost),

- czotowej (odwiedzenie/przywiedzenie lub zgiecie boczne),

- poprzecznej (rotacje), Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato mozliwosé
zaprogramowania ruchu kohczyny gérnej pacjenta jednoczesnie w trzech ptaszczyznach?

Odpowiedz:

Opis funkcji, wtasciwosci, cech i parametréw, kitdrych dla urzgdzenia wymaga Zamawiajacy
zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zatem jes$li brak jest w
opisie funkcji wskazanej zapytaniem Wykonawcy nalezy przyjaé, ze Zamawiajgcy jej nie

wymaga.
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Zapytanie 15:

dot. Zestaw z oprogramowaniem do leczenia zespotéw bélowych kregostupa
Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia posiadaty wskaznik laserowy do precyzyjnego
i prawidtowego ustawiania osi ruchu w stawie?

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby funkcja biofeedback, zawierata krzywg sinusoidalng, jako
wizualng informacje zwrotna, z petng analizg réznic w korelacji ze wzorcem oraz osigganymi
postepami?

Czy Zamawiajacy wymaga, aby opér generowany jest za pomocg ciezarkow w krokach, co
1kg, ktorych ilos¢ rozpoznawana jest automatycznie oraz wyswietlana na ekranie pacjenta?
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby w urzadzeniach, gdzie jest wymagana stabilizacja dolnej
czesci plecoéw, poduszka posiadata regulacje wysokosci w celu lepszego dostosowania do
stanu i mozliwosci pacjenta?

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato funkcje biofeedback zaréwno dia
treningu dynamicznego oraz izometrycznego?

Czy zamawiajgcy wymaga aby po wykonanym tescie system automatycznie sugerowat
parametry treningu, ktére terapeuta moze zmodyfikowaé lub zatwierdzi¢?

Czy Zamawiajgcy wymaga aby system automatycznie sugerowat zmiany w treningu na
podstawie wynikéw poprzednich éwiczen?

Czy Zamawiajacy wymaga aby system posiadat dane normatywne do ktérych mozna
odnies$¢ wyniki uzyskane przez pacjenta?

Czy Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenia miaty mozliwo$¢ rozbudowy o integracje
z systemem informatycznym w o$rodku?

Czy Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenia miaty mozliwo$¢ rozbudowy o urzadzenia
kompatybilne stuzgce np. do rehabilitacji kardiologicznej?

Odpowiedz:

Wymagania Zamawiajacego okreslone zostaly w siwz, funkcje i wiasciwosci, ktérych
Zamawiajgcy nie wymaga ale oferowane urzadzenie posiada je niejako dodatkowo ponad
wskazania Wykonawcy zostang uznane po weryfikacji wymagan okreslonych w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zapytanie 16:
dot. Stét pionizacyjny z elektryczng regulacjg wysokosci i kata lezyska

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o parametrach technicznych:

- lezysko gtéwne + podpoérka na nogi
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- stabilna konstrukcja — wytrzymata rama ze stali, malowana proszkowo — odporna na obicia i
zarysowania

- pasy stabilizacyjne: 3 szt.

- tapicerka odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych

- elektryczna regulacja wysokosci

- Wymiary (dt. x szer.) [mm]: 2050 x 750

- Wymiary lezyska (df. x szer.) [mm]: 2000 x 650

- maksymalne obcigzenie [kg]: 150

- regulacja wysokosci [mm]: 580 - 960

- Regulacja kata nachylenia [0]: do 87

- Centralny system jezdny z hamulcem (podnoszony)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje dostawy urzgdzenia spetniajgcego w zakresie parametrow
i wiladciwosci - wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
ewentualne cechy czy wtasciwosci posiadane przez oferowane urzgdzenie jako dodatkowe —

poza obligatoryjnymi z siwz - zostang przez Zamawiajgcego zaakceptowane.

Zapytanie 17:

dot. Bieznia do nauki chodu (zestaw zawierajacy drukarke)
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenie posiadato mozliwos¢ podtaczenia modutu do

muzykoterapii?

Czy Zamawiajgcy dopusci bieznie, ktora posiada duzy, czytelny panel sterujgcy o wielkosci
15,6”"? Bieznia spetniajgca wymagania SIWZ o panelu w rozmiarze 12” nie jest juz
produkowana; producent w celu zwiekszenia dostepnosci i czytelnosci przekazywanej
informacji zwrotnej zdecydowat na zwigkszenie rozmiaru wyswietlacza.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga mozliwosci podtgczenia modutu do muzykoterapii. Zamawiajgcy
nie posiada informacji o wycofaniu z produkcji panelu 12", na dzieh przekazania odpowiedzi

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy siwz.
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Zapytanie 18:

dot. Stét wielofunkcyjny do éwiczen sitowych reki
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato mozliwo$é dawkowania oporu co 250

g, maksymalnie do 2750 g?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie precyzuje takiego warunku.

Zapytanie 19:

dot. Dwuptytowa platforma dynamograficzna z oprogramowaniem

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby poprzez centralng stacje terapeutyczng z poz. 16,
urzadzenie posiadato mozliwos¢ programowania ¢wiczen i testéw, ich modyfikacje oraz
analize, zarzadzanie bazg danych pacjentow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zawiera takiego wymagania.

Zapytanie 20:

dot. Zestaw osprzetu platformy: stojak TV, PC, osprzet

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby osprzet posiadat optymalnej wielkosci ekran minimum 40”
montowany na mobilnym stojaku z wysokiej klasy komputerem, tak aby zapewni¢ ptynna
prace oprogramowania diagnostyczno - terapeutycznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza takich wymagan.

Zapytanie 21:

Dot. Urzadzenie do éwiczen kohczyn dolnych w obrebie stawu kolanowego w zamknietym
tancuchu kinematycznym z oprogramowaniem

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato mozliwos¢ odczytania pozyciji stéop
bezposrednio z powierzchni wbudowanej platformy i zapamietania ich w karcie pacjenta?
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato rodzaj bezpiecznego oporu jakim jest
opor elastyczny, taki sam jak zastosowany w urzgdzeniu w poz. 14?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza takich wymagan.
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Zapytanie 22:

dot. Urzadzenie do ¢éwiczen stawu barkowego z oporem elastycznym i oprogramowaniem

Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzgdzenie posiadato mozliwos¢ modyfikacji i tworzenia
wiasnych szablonéw éwiczen dla pacjentéw?

Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzgdzenie posiadato pomiar kata ruchu w poréwnaniu do
ustalonego kata zerowego mechanicznie ustawionego przez terapeute?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga spefnienia warunkéw wskazanych dla urzgdzenia w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zapytanie 23:

dot. Zestaw osprzetu opér: stojak TV, PC, osprzet

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby osprzet posiadat optymalnej wielkosci ekran minimum 40"
montowany na mobilnym stojaku z wysokiej klasy komputerem, tak aby zapewni¢ ptynng
prace oprogramowania diagnostyczno - terapeutycznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okresla takiego wymagania dla wskazanej pozycji.

Zapytanie 24:

dot. Stacja terapeutyczna do urzadzen z oprogramowaniem (stojak, PC, monitor
dotykowy, router, osprzet)

Czy Zamawiajacy wymaga, aby stacja posiadata monitor dotykowy z mozliwoscig regulacji
pozycji, o przekatnej minimum 22”, aby umozliwi¢ sprawng obstuge systemu urzadzen
peryferyjnych dla pacjenta oraz komfortowg prace terapeuty?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie precyzuje takiego wymagania w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

Zapytanie 25:

dot. Kompaktowe urzgdzenie do rehabilitacji koriczyny gérnej
Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie spetniajace nastepujace parametry techniczne:

- pomiar zakreséw ruchu w stawie barkowym, tokciowym i nadgarstkowym,
- minimalne zakresy ruchu:

staw ramienny - zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie 0° -180°
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staw tokciowy - zginanie, prostowanie 0°-180°; pronacja, supinacja -90°-0-90°

nadgarstek - zginanie- prostowanie -90°-0-90°, odwiedzenie dopromieniowe- dotkociowe
40°-20°,

- oprogramowanie (¢wiczenia) wykorzystujgce koncepcje sprzezenia zwrotnego
Biofeedbacku,

- przystawka do trojptaszczyznowego ruchu w nadgarstku

- przystawka do faczonej terapii wszystkich czesci konczyny gérnej

- 6 rodzajéw ¢wiczen (gier)

- oprogramowanie pozwalajgce na archiwizacje i poréwnywanie testéw

Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie umozliwiato pomiar 5 rodzajow chwytow reki w
skali min. 1 — 1000N w celu prawidtowego przeprowadzenia diagnostyki pacjenta przed
rehabilitacjg oraz po rehabilitacji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga spetnienia przez oferowane urzadzenie wymagan zapisanych

w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zapytanie 26:
Czes¢ 3 Hydroterapia, dot. Wanna wielofunkcyjna do hydroterapii

Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie bez parametru:

- zewnetrzne podswietlenie LED

OdpowiedZz pozytywna na to pytanie umozliwi zaproponowanie urzadzenia, ktére w takim
samym stopniu jest funkcjonalne i mozna na nim wykonywa¢ te same zabiegi pacjenta a
rézni sie jedynie szczego6tami technicznymi, ktére nie majg wplywu na jakosé, skutecznosé
zabiegu i bezpieczenstwo pacjenta.

Odpowiedz:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 27:

Dot. Wanna czterokomorowa do kgpieli medycznych: siarczkowych , solankowych
Czy Zamawiajgcy dopusci urzagdzenie o nastepujacych parametrach technicznych:

- Mozliwos¢ wykonania zabiegu w dowolinej kombinacji komor (w czterech, w jednej itp.),

- Cztery zawory do napetniania komér,

- Wymiary:
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Dtugo$é: 1240 mm

Szeroko$¢: 1050 mm

Wysokos$¢: 1000 mm

Odpowiedz:

Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia..

Zapytanie 28:

dot. Natrysk ptaszczowy z termomieszalnikiem

Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie o parametrach technicznych:

- natrysk sktada sie z systemu czterech mosieznych rur z otworami o $rednicy 1mm,
zamocowanych do trzech rur pionowych,

- wymiary natrysku: Srednica 970 mm Wysokoéé 2260 mm

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie posiadato elektroniczng regulacje temperatury,
czasu trwania cykli ciepta-zimna woda, czasu zabiegu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o proponowanych parametrach, nie wymaga elektronicznej

regulacji temperatury, czasu trwania cykli ciepta — zimna woda, czas zabiegu.

Zapytanie 29:

dot. Wanna do kapieli wirowej koriczyn dolnych (stopy i podudzia)

Specyfikacja odnosi sie do dwoéch urzadzen, czy w zwigzku z tym zamawiajgcy dopusci
urzadzenie ktére spetnia wymagania pierwszej czesci specyfikaciji:

- ,Ze sterowaniem elektronicznym , automatycznym napetnianie m, zabezpieczeniem pompy
przed praca na sucho, odliczaniem czasu trwania zabiegu oraz automatycznym wytaczeniem
masazu po jego zakonczeniu. Wanna wyposazona w 6 dysz kierunkowych.
Termomieszalnikiem utatwiajgcym regulacje temperatury w trakcie napetniania. Regulacja
wydajnosci dysz i stopnia napowietrzani. Krzesto” ?

Odpowiedz:

Opis w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczy jednego urzadzenia,

Zamawiajacy podtrzymuje ogtoszone wymagania.
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Zapytanie 30:

dot. Rowerek do éwiczen w wodzie

Specyfikacja odnosi sie do dwodch urzadzen, czy w zwigzku z tym zamawiajacy dopusci
urzadzenie, ktére w wiekszosci spetnia wymagania pierwszej czesci specyfikacji:

,Rowerek przeznaczony do éwiczeh w basenach o gtebokosci 110 - 150 cm. Mozliwosé
regulacji oporu w jednej z 5 réznych pozycji (225 - 300 W). Mozliwosé regulacji wysokosci,
ktéra pozwala na dopasowanie rowerka rowniez w basenach o réznym nachyleniu podtoza”?
Odpowiedz:

Na rynku wystepujg urzgdzenia spemiajgce wymagania opisane w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszong zmiane.

Zapytanie 31:
Czesc¢ 4 Pozostaly sprzet, dot. Lekkiej konstrukcji podnosnik basenowy

Czy Zamawiajacy dopusci podnosnik o ponizszych parametrach:
Podnoénik szynowy z silnikiem trakcyjnym stuzy do podnoszenia i transportowania pacjenta
po szynach zamontowanych na suficie.
Umozliwia:
- elektryczne podnoszenie / opuszczanie pacjenta
- elektryczne przesuwanie pacjenta przdd / tyt
W sktad systemu wchodza:
Podnosnik szynowy (max obcigzenie 160kg):
o zasilany akumulatorowo,
= urzgdzenie do tadowania akumulatora,
e elektryczne podnoszenie i opuszczanie pacjenta,
» sterowanie elektryczne, pneumatyczne lub na podczerwien za pomoca panelu
sterujgcego.
System szyn sufitowych:
¢ montaz na suficie,
e montaz na uchwytach dystansowych,
¢ zabudowa zwrotnicy (sterowanie elektryczne)
» zabudowa systemu szyn réownolegtych potaczonych szyng, na ktorej porusza sie

podnosnik (system suwnicowy).

v z2xresie rahabilitacji Baneficjent: — ,.."A‘\1
3cu 1uChu i 0o JUzdrowiska Busko-Zdrs) 3 A J_:"-' e 7 2 I
istyzznym Szptaiu ul Gen F Rzswuskiegn 1 28-100 Busva-Z3rd) mea | i :ﬁ »
r Szymona Starkiewicza tel 41 370 22 00 ‘2 S‘f.‘:ﬁﬂf,f"fﬁrzﬁ’sk'e L -;-"‘. A

2317 WYY UZIrowWIsa2olso 2l | gl |



i Unia Europejska
gl WOJEWODZTWO Europejski Fundusz
B SWIETOKRZYSKIE Rozwoju Regionalnego

Fundusze Rzeczpospolita
i Europejskie B Poiska
Program Regionalny
Siedzenie dla pacjenta: wykonanie: ptétno, petle regulacji wysokosci, orczyk

obrotowy.

Dzieki montazowi systeméw na sufitach, nadajg sie one do ciasnych i waskich pomieszczen:

tazienek, prysznicy i toalet.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga spetniania przez zaoferowane urzadzenie parametrow
(z dopuszczalnym marginesem tolerancji) wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia - dodatkowe / inne cechy czy wiasciwos$ci zaoferowanego urzgdzenia,
Zamawiajgcy dopusci pod warunkiem posiadania cech / witasciwosci / parametrow

wskazanych w siwz.

Zapytanie 32:
Czesé 4 Pozostaty sprzet, dot. Wézek inwalidzki

1. Czy Zamawiajgcy dopusci wozek, ktéry posiada raczki do pchania regulowane na
wysokos$¢ niezaleznie?
2. Czy Zamawiajacy dopusci wozek o nosnosci do 135 kg.

Odpowiedz:

1. Zamawiajacy nie precyzuje takiego wymagania w siwz, zaoferowany wozek moze
mie¢ raczki do pchania z regulowang niezaleznie wysokoscig pod warunkiem
spetniania wymagania Zamawiajgcego tj. raczka do pchania ma regulowany kat
ustawienia.

2. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przedmiotowego
postepowania Zamawiajgcy dopuszcza margines tolerancji urzadzen +/- 5%

od wartosci w opisie zamdwienia.
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